YHUBEP3UTET Y KPAIYJEBLlY
APOHOMCKU ®AKYNTET Y HAYUKY
Bpoj: JH 2/2016-1

Yauvak, 6. maj 2016. roguHe

Mpeamet: OaroBop — nojalwHjeHje Ha NOCTaBIbLEHO NUTaHe
y NOCTYnKy jaBHe HabaBke nob6apa 6poj 2/2016-1

CarnacHo opgpenbu unaHa 63. ctaB 3. 3akoHa O jaBHMM HabaBkama, Ha
NoCTaBfbEHO NUTawe noTeumjanHor noHyhada 3a jaBHy HabaBky pobapa —
JTabopaTopujcka onpema (AnapaT 3a gectunauujy), Komucunja gaje cnepehwm
04roBop, Koju caga objaBrbyjeMo:

Murtamse:

, 1. Da li je prihvatljivo ponuditi Aparat za destilaciju Cija je voltaza 400 V,
odnosno koji ima trofazni strujni priklju¢ak?

Oparosop:

, O 0bzirom na postojecu instalaciju, na mestu gde treba da se postavi aparat,
ne odgovara nam voltaza od 400v, tj, trofazni strujni priklju¢ak.”

3a Komucujy,

ap Jenena MnageHosuh



